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１ ) 趣旨 

長崎県策定の「長期人口ビジョン（H27.10）」で掲げる「安心して産める環境の整

備」による社会的背等に対応するため、現在稼働中である NICU ・GCU を各１２床に

増床し、新たに MFICU６床を備えた総合周産期母子医療センターとして整備する。 

 

２ ) 基本方針 

長崎大学病院には、小児科(新生児専門)、感染制御、小児外科などのスキルやノウハ

ウを持ったプロフェッショナルによる教育体制があり、看護師や助産師などは、周産期

医療に関わる幅広い職種を多職種に関わって幅広い症例を経験し学べる環境にある。 

本整備事業において現在の NICU７㎡/床、GCU２～３㎡/床を NICU10 ㎡/床、

GCU6.5 ㎡/床を確保し感染防止の面からも、新生児医療教育の面からも充実を図る。

また、新たに MFICU1５㎡/床を整備することにより外科的処置を必要とする胎児や重

篤な合併症妊婦など幅広い症例への対応を可能とし、かつ、看護師や助産師など医療ス

タッフの経験・育成にもつなげる。 

 

３ )3-1 建築計画 

対象建物： 長崎大学病院 病棟・診療棟  

       地上１４階 地下１階 延べ床面積４３,813 ㎡ 

対象箇所： ３階 旧 ICU 跡地 ６階 現 NICU ・GCU(稼働中) 

 

① 移行計画 

 ステップ１ ３階旧 ICU を NICU・GCU に改修 

 ステップ２ ６階現 NICU・GCU を３階新 NICU・GCU に引越 

 ステップ３ ６階現 NICU・GCU を MFICU に改修 

② 平面計画 

本計画建物 病棟・診療棟は、地上１４階 地下１階建、延べ面積４３,813 ㎡の内 

 ３階部分の 610 ㎡を NICU・GCU に改修し、６階部分の 230 ㎡を MFICU に改 

修する。 

当該３階、６階の本計画以外の部分を含み対象建物の常時稼働中であるため、既

存病院機能に支障無いように十分配慮すること。 

③ 仕上計画 

 既存部分の仕上げと同等の調和を図る。 

 施設の用途に十分配慮する。 

④ その他 

 別途発注の「長崎大学（坂本２）病棟・診療棟総合周産期母子医療センター改修設 

備設計業務」と調整を行う。 

 (防火上主要な間仕切り壁や既存部分配管配線盛替部位の天井改修等) 
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⑤必要諸室 

３階必要諸室 

 

６階必要諸室 

MFICU ６床（1５.0 ㎡/床） 

診察室 

スタッフステーション 

スタッフ控室 

当直室  

器材室・SPD 室 

汚物処理室 

前室 

機械室 

通路 

その他 

 

 

NICU 部分 

NICU 12 床（10.0 ㎡/床） 

隔離・母乳保育室 

ナースステーション 

点滴調整室 

沐浴室・授乳室・洗浄室 

前室 

通路 

その他 

GCU 部分 

GCU 12 床（6.5 ㎡/床） 

ナースステーション 

点滴調整室 

沐浴室・授乳室・洗浄室 

前室 

通路  

その他 

NICU･GCU 共用部分 

調乳室 

スタッフ控室 

師長室 

記載室 

当直室 

器材室 

SPD 

検査室 

前室 

通路 

便所 

その他 
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3-２電気・情報等設備計画 

① 受変電設備 

 ・既設の電気室配電盤（病棟・診療棟１階）からの送電とする。 

② 照明設備 

 ・照明器具は LED 照明器具を基本とする。 

③ コンセント設備 

・既設の壁引下げはメタルモールによる露出配線とし、新規の間仕切り壁引下げは 

   隠蔽配線とする。メタルモール部分を極力なくすため、ふかし部分等をうまく利用 

   する。 

 ・室内のコンセントの設置場所等についてはヒアリングによる。 

 ・病床ユニットについては、医療ガス設備等と一体型とする。 

  （天井あるいは壁タイプについては、ヒアリングにて決定する。） 

④電力幹線設備 

 ・既設配線で容量等で可能な限り、再利用を検討する。 

 ・新設ケーブルについては１階電気室～本工事ＥＰＳまで、既設ケーブルラック 

   上配線を行う。 

 ・接地は既設配線を利用する。 

 ・要望により非常用回路・無停電電源回路を設置する。 

⑤ 医療接地設備 

 ・必要な箇所に医療接地端子を設置する。 

⑥ 計量設備 

 ・計量は行わない。 

⑦ 電話交換設備 

 ・既設端子盤より、電話の配線を行う。 

 ・院内 PHS 用のアンテナ配線を行う。 

⑧ 情報伝送設備 

 ・ＥＰＳ内の既設スイッチより、情報ＬＡＮ配線を行う。 

 ・医療情報用端末のケーブル配線を行う。 

⑨ 監視カメラ、入退室管理設備 

・必要箇所に監視カメラ及び電気錠を設置する。 

⑩ 消防設備 

 ・法令に従い、消防設備を設置する。  

⑪ 拡声設備 

 ・法令に従い、非常放送設備を設置する。 

⑫ 環境問題 

 ・省エネ機器の採用により CO2 削滅に寄与する。 

 ・省資材設計の推進により産業廃棄物の少量化を目指す。 
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3-３機械設備計画 

① インフラ計画 

(1)給水 

 ・既設ＰＳ配管より分岐取出しとする。 

(2)排水 

 ・排水は雑排水、汚水である。 

(3)都市ガス 

 ・本事業において都市ガスは使用しない。 

② 給水設備 

 ・建物天井内にて必要箇所に配管し適所に管理バルブを設ける。 

③ 排水設備 

 ・下階（２階）は放射線部門のため、排水管のルートはＣＴ室等を極力通さない。 

   通す場合には、漏水対策を検討する。 

④ 衛生設備  

 ・節水タイプの器具を使用する。 

 ・洗浄液等による排水つまり等を考慮し、サイズ、材質を検討する.。 

⑤ 空調設備 

 ・治療ゾーンはセントラル式の空調設備とする。 

・MFICU の個室の１室については、感染対策のための陰圧個室を検討する。 

 ・スタッフゾーンについては、個別式も検討する。 

⑥ 換気設備 

 ・空調をしている部屋は原則として空調換気扇を設置する。 

・メンテナンスを考慮しカセット形を使用する。 

⑦ 医療ガス設備 

・必要箇所に医療ガス設備（アウトレット等）を設置する。 

⑧ 計量設備 

 ・計量は行わない。 

⑨ 消防設備 

 ・法令に従い、消防設備を設置する。  
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４ ) 改修スケジュール 

 平成２９年 １１月 設計業務の公示 

 平成２９年 １２月 設計業務の受注者決定 

 平成３０年  ５月 実施設計完了 

               工事の公告 

 平成３０年  ７月 工事の受注者決定 

 平成３１年  １月 ３階部分(NICU・GCU)の工事完了 

 平成３１年  ３月 ６階部分の引越・３階部分の運用開始 

 平成３１年  ８月 ６階部分(MFICU)の工事完了 

 平成３１年 １０月 ６階部分の運用開始 

 

５ ) 仮設 

 ・隣接する血液浄化部門(３階)及び産科・病室(６階)に配慮し、仮設間仕切壁等を設け 

る。 

 ・工事作業員動線確保のため昇降用足場(６階部分)を設ける。 

 ・隣接する血液浄化部門に消防設備、拡声設備等がつながっているため、工事期間中 

   盛り替える。(電気設備及び機械設備工事) 

 

６ ) 関係法令等 

 ・医療法等の関係法令・施設基準を遵守する。 

 ・建築基準法、消防法、バリアフリー法等を遵守する。 

 

７ ) その他 

・現場見学等 

 改修建物外部周辺は随時見学できるが、見学希望者は、施設部施設企画担当 

(電話番号 09５-8１９-２１３０)に事前に連絡の上「設計応募の調査」の旨を告げ 

見学すること。建物内部については、稼働中の病棟及び検査部であるため見学は厳禁と

する。 

 

・参考資料 

  別紙１ 坂本２団地配置図 

  別紙２ 改修建物３階既存平面図 

  別紙３ 改修建物６階既存平面図 
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